第一章 招标内容与技术要求
一、项目概况
购买超声雾化熏洗仪。
二 、主要商务要求、技术要求
1.主要商务要求
	标的提供的时间 
	签订合同15个日历日内交货 

	标的提供的地点 
	采购人指定地点 

	投标有效期
	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：设备验收合格，调试正常，使用培训结束后，甲方支付货款总额的90％到乙方银行账户。设备因质量验收不合格，在验收不合格七日内，乙方重新安排调换新设备，如第二次验收仍不合格，甲方有权单方面解除合同，因此给甲方造成的损失，由乙方承担。在乙方设备进行调换期间，甲方有权要求乙方为甲方准备备用设备临时使用，临时设备的质量安全责任由乙方承担。

	
	2期：质保期满后，如未发生由甲方自行承担的维修费用，甲方支付货款总额的10％。

	验收要求
	产品全部运送至甲方指定地点并经外观验收后，由乙方负责组织正式测试和验收工作，甲方予以配合。双方按照国家质量验收标准或双方封存的样品标准进行验收，乙方必须在验收现场提供技术支持。验收结果经甲乙双方确认后，签字盖章作为合同的组成部分，同时也作为付款时的必备条件。上述验收程序中如相关产品按规定必须经有资格验收部门验收的，有资格验收部门的验收文件作产品验收符合要求的必要条件和重要组成部分。 

	履约保证金
	不收取

	质保期
	≥2年（包含整机及配件等），质保期内正常使用中出现故障，由中标单位提供免费维修，并更换损坏的配件。


2.技术标准与要求
	功能要求
	适用于肛门部位手术后或肛周疾病发作期的消炎、消肿。

	技术参数
	1、电源电压: ～220V 电源频率: 50Hz、输入功率: 300VA
2、运行方式	连续运行
3、超声振荡频率	1.7MHz，偏差：±10%
4、最大雾化率	≥2mL/min
5、雾化水槽内水温	≤50℃，
6、坐浴温度	坐浴药液温度应在30℃～40℃之间
7、防护程度	对有害进液的防护程度≥IPX4
8、PTC加热器功率	≥250W
9、热风烘干温度多档可调，包括环境温度（不加热），环境温度+15℃±5℃，环境温度+25℃±5℃。
10、雾化率多档调节。
11、超温保护装置	保护温度：85℃+5℃
12、低水位控制装置	低水位提示或停机装置
13、定时设置 雾化时间10min～30min；红外热风时间1min～5min，设置应准确，允差为土5%；
14、机械稳定度≤10º时不失衡
15、设备额定载荷≦135Kg
16、具有超声药物透入功能。
[bookmark: _GoBack]17、具有红外热风功能。


第二章 投标人应当提交的资格、资信证明文件
投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。
1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。
2、 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。
3、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
4、 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5、 按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。
6、 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
7、 资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。
8、 信用记录查询查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
9、 查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
10、 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表
	
具有独立承担民事责任的能力
	
审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明或声明函。

	
具有良好的商业信誉和健全的
财务会计制度
	审查投标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行资信证明或声明函

	
有依法缴纳税收和社会保障资金
的良好记录
	
1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月) 的良好缴纳税收的相关凭证或声明函。(凭证以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)
2.提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月) 缴纳社会保险的凭证或声明函。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 
注 ：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 

	
具有履行合同所必需的设备和
专业技术能力
	审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。 

	
参加政府采购活动前 3 年内在
经营活动中没有重大违法记录
	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函。 

	

信用记录
	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	联合体投标
	符合联合体投标的相关规定/本项目不接受联合体投标。

	特定资格要求
	（1） 投标人根据所投设备分类，如是代理商，代理商需提供《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》，且根据分类提供医疗器械的《医疗器械注册证》（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。如是生产厂家，生产厂家需提供《医疗器械生产许可证》，且根据分类提供医疗器械的《医疗器械注册证》（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）
（2） 不属于医疗器械的须提供书面声明。




